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Praha, 20. 9. 2023 

 

Vážený pane doktore, 

 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen „akreditační orgán“ nebo „ČIA“) dne 20. 4. 2023 obdržel Vaše 

podání zn. Z/890/2012, datované téhož dne a označené jako Podnět k odebrání akreditace Zdravotnímu 
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Prostřednictvím označeného podání jste rozporoval správnost údajů 
obsažených v Protokolu č. 58306/2017 vystaveném dne 12. 6. 2017 akreditovanou zkušební laboratoří 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem č. 1388, Centrum hygienických laboratoří, tvrzením, že v rámci 
hlukové události 2) byl zdroj hluku při měření odstíněn budovou trafostanice, což bylo v protokolu zamlčeno, 
ačkoli taková skutečnost výsledky měření „pochopitelně významně ovlivňuje“. Domníváte se, že „šlo o 
vědomou manipulaci s výsledky měření“. 

Přípisem č. j. 002732/23/ČIA_001 z 12. 5. 2023 jsem Vás informovala, že Vámi prezentovaná tvrzení budou 
prověřena v rámci následného prověřování plnění akreditačních požadavků dle § 16 odst. 6 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“). V tuto chvíli již mohu informaci doplnit o sdělení, že avizované 

prověření plnění akreditačních požadavků, zohledňující Vámi poskytnuté informace a výhrady k činnosti 
předmětné zkušební laboratoře, bylo dokončeno. Vzhledem k časovému odstupu od provedeného měření 
hluku v mimopracovním prostředí, vztahujícího se k rozporovanému protokolu č. 58306/2017, a definované 
lhůtě pro uchovávání záznamů, měla skupina posuzovatelů k dispozici pouze omezený rozsah záznamů.  
 

V návaznosti na Vaše podání Vás proto informuji, že v rámci provedeného následného prověření plnění 
akreditačních požadavků akreditační orgán nezjistil porušení akreditačních požadavků, předepsaných zejména 
normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, podle níž je Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem akreditace 

pro předmětnou laboratoř udělena. Z toho důvodu akreditační orgán nemůže přistoupit k opatřením 
uvedeným v § 16 odst. 6 větě druhé a násl. zákona č. 22/1997 Sb.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Kateřina Flídrová 

právnička ČIA 

podepsáno elektronicky 
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